
Aggiornamento del 29/9/23

edificio ubicazione monitoraggio uso

Acqua ultrapura
Elix Reference 10+milliq Advantage A10 CV1 2.30 100% a carico del dipartimento

Elix Reference 10+milliq Advantage A10 CV1 1.55 100% a carico del dipartimento

Elix Essential 10+milliq Reference CV2 2.37 100% a carico del dipartimento

Elix Reference 10 fitotroni idroponica 100% a carico del dipartimento

milliq Advantage A10 VL 100% a carico del dipartimento

Agitatore Orbitale
Agitatore orbitale MOD 201-OR MPM CV1 1.65 logbook 100% a carico del dipartimento

Agitatore orbitale MOD 201-OR MPM CV1 1.65 logbook 100% a carico del dipartimento

Agitatore orbitale  BioSAN CV1 1.65 logbook 100% a carico del dipartimento

Agitatore orbitale MOD 201-OR MPM CV2 2.20 100% a carico del dipartimento

Agitatore orbitale per incubatore CO2 CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Thermo shaker Cv1 1.72a logbook 100% a carico del dipartimento

Agitatore termostatato
Agitatore Excella E24R_1 New Brunswick CV1 1.72a easy planning 100% a carico del dipartimento (mantenendo però periodi di prenotazione ragionevoli e non superiori alla settimana)

Agitatore Excella E24R_2 New Brunswick CV1 1.72a easy planning 100% a carico del dipartimento (mantenendo però periodi di prenotazione ragionevoli e non superiori alla settimana)

Agitatore Excella E24R_3 New Brunswick CV1 S.07 easy planning 100% a carico del dipartimento (mantenendo però periodi di prenotazione ragionevoli e non superiori alla settimana)

Agitatore Excella E25R New Brunswick VL 2.2 easy planning 100% a carico del dipartimento (mantenendo però periodi di prenotazione ragionevoli e non superiori alla settimana)

Agitatore Innova 42 New Brunswick CV1 2.28d easy planning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Agitatore Sanyo CV1 S.07 easy planning 100% a carico del dipartimento (mantenendo però periodi di prenotazione ragionevoli e non superiori alla settimana)

Analisi termica
Sistema per analisi termica TGA/DSC 3+ CV2 2.31 EasyPlanning/contattare Zacconeil costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Analizzatore Elementare
Elementar CHNS vario MACRO cube CV2 2.31 EasyPlanning/contattare Zacconeil costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Armadio termostatico
Armadio termostato BLU  4°C  Cv2 2.27B 100% FFO Dipartimento (equivalente camera fredda Cv1)

Armadio termostato 4°C CV2 2.27B 100% FFO Dipartimento (equivalente camera fredda Cv1)

Armadio termostatato BLU 27°C CV2 2.27B Log sheet 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Armadio termostatato Bianco 30°C CV2 2.27B log sheet 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Armadio Angelantoni  model MC1 37°C Cv2 2.37 100% FFO Dipartimento (equivalente camera  a 37 Cv1)

Autoclave
autoclave PBI B5 CV1 1.55 logbook 100% a carico del dipartimento

autoclave PBI B5 CV2 2.37  logbook 100% a carico del dipartimento

autoclave PBI alfa 10 plus CV3 1.04 logbook 100% a carico del dipartimento

 Autoclave Stema cIII Cv1 2.30 logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave SteriSteam2 CV1 piramide logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave Raypa Tipo AES-28 capacità 28lt Cv1 1.55 logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave Raypa Tipo AES-28 capacità 28lt CV1 1.55 logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave Raypa Tipo AES-28 capacità 28lt cv2 2.37  logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave Raypa Tipo AES-75 capacità 75lt CV2 2.37  logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave Raypa Tipo AES-75 capacità 75lt VL T.15 logbook 100% a carico del dipartimento

autoclave Athena 23 VL 2.20 logbook 100% a carico del dipartimento

autoclave Sanyo MLS-2420U Labo VL 2.20 logbook 100% a carico del dipartimento

Autoclave FALC AES-50 Ed. 65 T.03 logbook 100% a carico del dipartimento

Bagnetti ad Acqua
bagnetto termostatato Heto SB22 Cv2 2.27B 100% a carico del dipartimento

bagnetto termostatato Heto 21AT Cv2 2.27B 100% a carico del dipartimento

bagnetto termostatato AT110  42°C CV1 1.62 logbook 100% a carico del dipartimento

bagnetto termostatato  Termomix BM Cv1 1.62 logbook 100% a carico del dipartimento

bagnetto termostatato camera sterile Cv1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

bagnetto termostatato DC5 Cv1 1.72a 100% a carico del dipartimento

Bagnetto M428-BM VL 2.21 100% a carico del dipartimento

Bagnetto refrigerato M428-BMR VL 2.21 100% a carico del dipartimento

Bagnetto shaker M428-BD VL T15 100% a carico del dipartimento

Bilance
Bilancia tecnica Gibertini EU-C 802 CV1 2.28d 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica E42 CV1 2.28d 100% a carico del dipartimento

Bilancia tecnica Europe-1000 CV1 1.72a 100% a carico del dipartimento

Bilancia tecnica Radwag max 1200g CV1 1.70d 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica E42 CV1 1.70d 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica Ohaus max 110g CV1 1.55 100% a carico del dipartimento

Bilancia tecnica PBI Modelbc CV1 1.55 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica ATX124 max 120g CV1 S.30 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica Radwag As220/C2 CV1 S.05 100% a carico del dipartimento

Bilancia tecnica Radwag max 1200g CV2 2.37 100% a carico del dipartimento

Bilanci Analitica Gibertini Crystal 100cal Cv2 2.32 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica Radwag As220/C2 VL 2.21 100% a carico del dipartimento

Bilancia analitica Radwag XA220 VL T16 100% a carico del dipartimento

Bilancia tecnica Gibertini  Eternity VL T16 100% a carico del dipartimento

Bioreattori



Bioreattori n°2 BIO-BOOK COMPACT BIOCONTROLLERS Ed. 65 T.03 easyplannig il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

camera colture cellulari
camera colture cellulari: manutenzione, incubatori, microscopi 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
camera termostata 
Camera Termostata 37°C CV1 1.65 ufficio tecnico (Criotecna)

camera termostata 4°C CV1 1.64 ufficio tecnico (Criotecna)

camera termostata 4°C CV1 2.31 ufficio tecnico (Criotecna)

camera termostata 4°C CV1 S.104 ufficio tecnico (Criotecna)

Centrifuga da banco
Centrifuga da banco Eppendorf 5804R (Eppendorf) CV1 2.28d logbook 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da banco Eppendorf 5804R (Eppendorf)con rotore basculante A-4-44 CV1 2.28d logbook 100% a carico del dipartimento

centrifuga da banco Accuspin micro17R CV1 2.28d 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da banco Eppendorf 5804R CV1 1.70d logbook 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da banco  Eppendorf 5424 N.R.con rotore CV1 1.70d 100% a carico del dipartimento

centrifuga microfuge lite CV1 1.70d 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da banco Eppendorf 5804R con rotore basculante A-4-44 e a piastre CV1 1.72a logbook 100% a carico del dipartimento

centrifuga  da banco MiicroCL21R CV1 1.72a 100% a carico del dipartimento

centrifuca mini da banco 5420 CV1 1.55 100% a carico del dipartimento

centrifuga da banco 5804 per laboratorio colture cellulari animali CV1 2.16 100% a carico del dipartimento

 Centrifugada banco Allegra X 22-R  CV1 1.55 logbook 100% a carico del dipartimento

centrifuga 5810R, acquistata senza rotore CV2 2.36  logbook 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da banco Allegra X 21-R  VL 2.21 logbook 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da banco Allegra X 21-R  VL T16 logbook 100% a carico del dipartimento

centrifuga mini da banco 5427R VL T16 100% a carico del dipartimento

Centrifuga Minispin con rotore F-45-12-11 CV1 S.30a 100% a carico del dipartimento

Centrifuga da pavimento super
Centrifuga super da pavimento Beckman Avanti JXN30 Piramide Corridoio easyplanning 50% a carico del dipartimento 50% ripartito su tutti gli aventi FUR (CdD 09/02/23)

Centrifuga super da pavimento Beckman super Avanti JE Piramide Corridoio easyplanning 50% a carico del dipartimento 50% ripartito su tutti gli aventi FUR (CdD 09/02/23)
Centrifuga super da pavimento Beckman super Avanti J-25 VL T16 easyplanning 50% a carico del dipartimento 50% ripartito su tutti gli aventi FUR (CdD 09/02/23)

Centrifuga super da pavimento Beckman super Avanti JXN26 CV1 2.30 easyplanning 50% a carico del dipartimento 50% ripartito su tutti gli aventi FUR (CdD 09/02/23)

Centrifuga da pavimento ultra
Centrifuga Ultra da banco Optima MAX-XP VL 2.21 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

centrifuga ultra OPTIMA ultra L-90K, (installazione 2010) CV1 piramide easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Congelatori -80°C
congelatore freeer -80°C MDF-U20865 VL T20 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Congelatore -80°C Platinum 550 VL T19 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

congelatore freeer -80°C AS CV1 S.25 map on top il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

congelatore freeer -80°C AHSI CV1 S.25 map on top il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

congelatore freezer -80°C AHSI Angelantoni CV2 2.27B il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

congelatore freezer -80°C emergenza CV1 S.25 100% a carico del dipartimento

congelatore freezer -80°C Eppendorf CV1 S.25 map on door il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Congelatori -20°C
congelatore orizzontale AEG (emergenza) CV1 S.33 100% a carico del dipartimento

Contacellule
Contacellule Countess CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Contatore di particelle
contatore di particelle Multisizer 4e CV1 1.70d easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Cromatografi
cromatografo HPLC LC-4000_1 CV1 S.30a easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo HPLC LC-4000_2 CV1 S.30a easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo HPLC preparativa serie LC-4000 CV1 S.30a easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo ionico (Dionex) CV1 S.30a easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo AKTA FPLC UPC-900 CV1 S.30a easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo AKTA FPLC PURE CV1 S.30a easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo AKTA FPLC START CV1 S.30a easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo AKTA PRIME PLUS  FPLC CV1 S.30a easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

cromatografo HPLC con collettore frazioni (Biorad) VL 2.21 easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Cromatografo gas massa GC-FID GC7890A FID7638B VL T11 Easyplanning/Contattare Slaghenaufiil costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

DLS
DLS CV1 2.44 Easyplanning/Contattare Fiammengoil costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Elettroporatore
Gene pulser Xcell (modulo batteri e modulo cellule) Cv1 1,72a logbook 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Evaporatore rotante
evaporatore rotante R-205+chiller Heichill 250 Inv.7132/22+pompa vacuubrand 1C CV1 2.28d easyplanning/logbook il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

evaporatore rotante R-200+chiller Heichill 250 Inv.7132/22+pompa vacuubrand 1C VL T16 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

evaporatore rotante R-200+chiller Heichill 250 Inv.7132/22+pompa vacuubrand 1C VL T16 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Fitotroni
6 camere +2 armadi 65 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Fluorimetro
Fluorimetro FP8200 CV1 1.70d easyplanning 100% a carico del dipartimento

Glove box

Glove box mBraun CV1 S.32 easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Granulometro a diffrazione laser CV2 2.31 Easyplanning/contattare Zacconeil costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Incubatori



incubatore CO2 steri-cycle L160 Forma Steri-Cycle i250, TC sensor CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

incubatore CO2 steri-cycle L250 CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

incubatore CO2 Steri-Cycle i250, TC180 sensor CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

incubatore MTC 120 Cv2 2.27B mettere logbook il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinariaATTUALMENTE SPENTO
incubatore Heratherm IMP180 VL 2.21 easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Lavavetreria
Lavavetreria SMEG GW 1160SA CV1 2.30 logbook 100% a carico del dipartimento

Lavavetreria SMEG GW1050 CV1 1.55 logbook 100% a carico del dipartimento

Lavavetreria SMEG GW4060 CV2 2.37 mettere logbook 100% a carico del dipartimento

Lavabicchieri silver70 VL T19 100% a carico del dipartimento

Lavavetreria SMEG GW3060BX VL T19 100% a carico del dipartimento

Lettore di micropiastre

Lettore di micropiastre-CM Infinite 200 PRO_1 CV1 2.28d easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Lettore di micropiastre-CM Infinite 200 PRO_2 CV1 2.28d easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Lettore di micropiastre Ahsi CV1 2.08A easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Lettore di Micropiastre PowerwaveXS2 VL 2.21 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Liofilizzatore

Liofilizzatore Alpha1-4LSC VL T16 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Liofilizzatore Lio5P +pompa Edwards 2003/002371 CV2 2.37 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Liofilizzatore 5Pascal CV1 S26B chiedere  A MAINENTE il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Macchina del ghiaccio
Macchina del ghiaccio  BREMA Icemakers G160A+BIN110 CV1 1.55 100% a carico del dipartimento
Macchina del ghiaccio ICEMATIC F120 CV1 2.30 100% a carico del dipartimento
Macchina del Ghiaccio FB80 VL T19 100% a carico del dipartimento
Macchina del ghiaccio MOD.GB902 HC AD ARIA GAS R290 CV2 2.37 easyplanning 100% a carico del dipartimento
Mineralizzatore
microonde minerallizzatore SPD CV1 S.32 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Microonde
microonde wirpool CV1 1.72a 100% a carico del dipartimento

microonde CV1 100% a carico del dipartimento

microonde cibo CV1 corridoio S 100% a carico del dipartimento

Microscopi
Adattatore microscopio a fluorescenza CV1 1.57 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Microscopio a fluorescenza DM500 LED VL 2.21 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Microscopio Leica DM2500 LED versione per luce trasmessa (TL) e Fluorescenza CV1 S.33 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Microscopio Leica DM2500 LED versione per luce trasmessa (TL) e Fluorescenza VL T15 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
microscopio cell imaging EVOS FL CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Olympus IX70 CV1 S.33 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
microscopio a fluorescente DMRB CV1 S.33 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Microscopio Leica DMI1 CV1 2.16 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
microscopio stereo Leica M80 CV1 S.33 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
microscopi stereo comuni e ottici comuni CV1 1.70d logbook 100% a carico del dipartimento
Nanodrop
Nanodrop CV1 1.62 logbook 100% a carico del dipartimento
Nanodrop VL 2.21 logbook 100% a carico del dipartimento

Omogeneizzatore
Tissue lyser Cv1 1.72a logbook il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Precellys (anno 2016) CV1 piramide easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Micromulino a sfere MM400 Retsch Cv2 2.27B loogbook il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Constant System Cell Disruptor (Omogeneizzatore Cellulare ad alta pressione) CV1 piramide easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Bag Mixer 400-P VL T15 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

PFGE  (Pulse Field Elettrophoresis) System

CHEF master CV2 2.36 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

PhotosynQ
multisynQ combo +kit calibrazione offerta CV1 1.70b il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

multisynQ combo VL T16 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Qubit
Qubit CV1 1.62 logbook 100% a carico del dipartimento

Real time PCR
Real time PCR Q3 CV1 1.62 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Real time my iQ2 VL 2.21 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Sistema Biolistico 
particle gun Cv1 s34 easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Sistema di acquisizione immagini
sistema Chemidoc 2 Cv1 1.62 logbook 100% a carico del dipartimento
sistema Chemidoc XRS+ VL 2.21 logbook 100% a carico del dipartimento
sistema Azure Cv1 1.63 logbook 100% a carico del dipartimento
Sistema UVTec CV2 2.37 100% a carico del dipartimento
sistema fotografico IFF Maxi Repro CV1 piramide logbook 100% a carico del dipartimento
Sonicatore a bagno
bagnetto ultrasuoni DU-32 (3,2L) CV1 S.30a 100% a carico del dipartimento
bagnetto ultrasuoni D-100 Argolab (10L) CV1 S.32 logbook 100% a carico del dipartimento
Bagnetto ultrasuoni SONICA CV1 2.30 100% a carico del dipartimento
bagnetto ultrasuoni DIGITALE Mod. DU-32 piramide 100% a carico del dipartimento

Sonicatore ad immersione
SONICATOR 700W 0.2-1000ML W/PROBE 10-250ML+MICROTIP PROBE 3.1MM 0.515ML+CUP HORNCV1 1.70d easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Sonicatore a punta Bandelin CV1 1.70d easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Sonicatore dr Hielscher type UP50H CV2 2.37 easyplanning+quaderno da mettere50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
Speedvac (evaporatori centrifughi)
speedvac Savant SPD111V + pompa a membrabna Laborport KNF CV1 1.70d easyplanning il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria



Spettrofotometri

spettrofotometro JASCO V560 con computer (NI 2006/3714)+peltier CV1 2.28d easyplanning 100% a carico del dipartimento
Spettrofotometro UV/Vis 750ST 7067-J051A  +PELTIER CV1 2.28d easyplanning 100% a carico del dipartimento
spettrofotometro Cary 60 Agilent+accessorio CV1 1.70d easyplanning 100% a carico del dipartimento
Accessorio per 18 celle CV1 1.70d easyplanning 100% a carico del dipartimento
 Spettrofotometro UV/Vis 730ST CV1 1.70d easyplanning 100% a carico del dipartimento
 Spettrofotometro UV/Vis 730ST, installato 12/9/22 CV1 1.70d easyplanning 100% a carico del dipartimento
spettrofotometro ATI Unicam UV2 CV1 S.07 logbook 100% a carico del dipartimento

spettrofotometro Cary 5000 VL 2.21 ROTTO
spettrofotometro ATI Unicam UV2 CV1 piramide logbook 100% a carico del dipartimento
spettrofotometro Cary 60 Agilent CV2 2.27B easyplanning 100% a carico del dipartimento
spettrofotometro ATI Unicam UV2 CV2 2.20 mettere logbook 100% a carico del dipartimento
Spettrofotometro a piastre Biorad mod. 680 CV2 2.20 mettere logbook 100% a carico del dipartimento
Spettrofotometro Evolution 60 VL T16 mettere su easyplanning 100% a carico del dipartimento
spettrofotometro Cary50 Scan VL T16 mettere su easyplanning 100% a carico del dipartimento
Spettrofotometro Cary50 Scan VL T16 mettere su easyplanning 100% a carico del dipartimento
spettrofotometro UV160-A VL T16 mettere su easyplanning 100% a carico del dipartimento

Spettrometro FT-IR
spettrometro FT-IR Nicolet is50 piramide S.05 easyplanning+logbook in carico al dip Biotecnologie fino a quando ci sarà lo spazio disponibile al CPT (estratto del verbale CPT del 21/12/22)

Stufe
stufa F.lli Galli mod. 2100 max 300°C CV1 2.28d loog sheet 100% a carico del dipartimento

stufa tecnocalor 2000  blu type M40 CV1 1.55 loog sheet 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca grande Kelvitron T 60°C CV1 1.55 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca model T6200 T 60°C CV1 1.55 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca model T6060 CV1 S.07 loog sheet 100% a carico del dipartimento

stufa Argolab TCN50 model BO 50NL CV1 S.07 loog sheet 100% a carico del dipartimento

Hybridization oven Cv1 1.62 il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

stufa Heraeus biancaT6060 Cv1 1.62 loog sheet 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca T6060  28°C Cv1 1.62 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca T6060  30°C Cv1 1.62 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca model T6060 piramide corridoio mettere logbook 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca grande 60°C Cv2 2.37 mettere logbook 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca model T6060 Cv2 2.37 mettere logbook 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca model T6060 Cv2 2.27B mettere logbook 100% a carico del dipartimento

stufa Heraeus bianca model T6060 Cv2 2.27B mettere logbook 100% a carico del dipartimento

Stufa Memmert UN55 VL 2.21 100% a carico del dipartimento

Stufa Haereus B6 VL T16 100% a carico del dipartimento

Studa F.lli Galli AG System G2100 VL T16 100% a carico del dipartimento

Termociclatori
T100 (96 well plate) Cv1 1.62 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
 S1000 Cycler w Dual 48/48 Fast  1 Cv1 1.62 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
 S1000 Cycler w Dual 48/48 Fast  2 Cv1 1,72a easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
termociclatore MyCycler VL 2.21 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
termociclatore MyCycler VL 2.21 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria
termociclatore MyCycler VL 2.21 easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Termociclatore GeneAmp9700 VL T15 mettere su easyplanning 50% del costo è a carico del dipartimento (CdD del 18/02/2008) e 50% a carico degli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Transilluminatore
transilluminatore a led CV1 1.70d 100% a carico del dipartimento

Transilluminatore UN+Luce bianca VL T15 100% a carico del dipartimento

Transilluminatore UV gen Cv2 2.27 100% a carico del dipartimento

Texture analyser e Reometro
Texture Analyzer LAMY TX-700 piramide S05 EasyPlanning/contattare Favati il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Reometro DSR 500 CP4000 PLUS piramide S05 EasyPlanning/contattare Favati il costo è suddiviso tra gli utilizzatori ripartito per quota di utilizzo dall'ultimo controllo del tecnico o in alternativa dall'ultima manutenzione ordinaria

Il criterio utilizzato per la ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione 
della strumentazione comune del dipartimento è quello del numero dei referenti 
(RTdB-PA-PO) degli utilizzatori degli strumenti, secondo i parametri delineati nella 
delibera del CdD del 18/02/2008 (e ribadito nel CdD del 22/5/2013). La ripartizione 
del costo annuale del contratto di manutenzione delle supercentrifughe segue le 
regole approvate nel CdD del 9/2/2023.  Le statistiche di utilizzo verranno 
aggiornate annualmente.
Se uno strumento non viene utilizzato oppure non viene prenotato per più di due 
anni la sua riparazione  dovrà essere discussa in sede di Consiglio di Dipartimento.
Per quanto riguarda gli strumenti collegati a gas tecnici e il relativo comodato 
d’uso delle bombole si propone di ripartire le spese interamente tra gli utilizzatori. 

"[Relativamente agli interventi manutentivi sui piccoli strumenti, il Direttore propone 
all'assemblea di rivedere I criteri di intervento del Dipartimento ad integrazione degli oneri a 
carico degli utilizzatori. In particolare, viene proposta innanzi tutto una ricognizione che 
aggiorni l'elenco dei suddetti strumenti, ponendo come discrimine per l'inserimento nella 
lista l'utilizzazione da parte di personale afferente ad almeno 5 gruppi di ricerca. 
Successivamente viene indicata in euro 500.00 la franchigia a totale carico degli utilizzatori.  
Il Dipartimento interverrà solo sulla eccedente i 500.00 euro in misura del 50%. Il Consiglio 
approva all'unanimità."]  (CdD 18/02/2008)



"[Solo le spese per le strumentazioni inserite nella lista delle attrezzature comuni potranno 
essere imputate su fondi comuni del Dipartimento (FFO e Didattica),  secondo i parametri 
delineati nella delibera del CdD del 18/02/2008. Inoltre ogni spesa da imputare su fondi 
comuni di Dipartimento dovrà essere sottoposta all’ attenzione della Commissione 
Attrezzature]"...."[Una strumentazione per essere inserita nella lista della strumentazione 
comune, dovrà essere utilizzata da almeno 5 utilizzatori (la spesa graverà per il 50% su FFO e 
per il 50% sugli utilizzatori).]"  (CdD 22/05/2013)


